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Цель. изучить изменения физико-механических свойств полотен сосудистых заплат (разрывную на-
грузку и разрывное удлинение при одноосном растяжении) после имплантации лабораторным животным 
на разных сроках хронического эксперимента in vivo.
Материал и методы. для экспериментальных исследований использовали новые образцы сосудистых 
заплат. Группа 1: основовязаное полотно на основе волокон полиэтилентерефталата; группа 2: тканое по-
лотно на основе полиэтилентерефталата и фторлона с дополнительной пропиткой желатином; группа 3: 
основовязаное полотно на основе волокон полиэтилентерефталата, разработанное коллективом авторов. в 
качестве групп сравнения использовали результаты исследования этих же образцов сосудистых заплат, не 
имплантированных в клетчатку лабораторных животных.
в качестве объекта для имплантации выбрали 60 крыс-самцов линии Wistar. Животные были разде-
лены на 3 группы (по 20 в каждой) соответственно количеству видов экспериментальных образцов и вну-
три каждой группы на подгруппы (по 10 согласно срокам выведения из эксперимента: 15-е и 30-е сутки). 
тестируемые образцы имплантировали в паравертебральные области лабораторным животным. испытания 
физико-механических характеристик проводили по стандартным методикам оценки прочностных характе-
ристик, с помощью разрывной машины рЭм-0,2-1. оценивали удлинение (%) полотен имплантов после 
имплантации при 8 н, 16 н, фиксировали разрывную нагрузку (н). 
Результаты. образцы сосудистых заплат из полиэтилентерефталата, не имеющие дополнительной 
обработки желатином в процессе производства (группа 3), выдержали наибольшую разрывную нагрузку – 
147 н (на 15-е сутки эксперимента) и 151 н (30-е сутки) соответственно. процент их удлинения составил 
от 6% до 49%. в случае образцов, имеющих обработку желатином, – 66, 5 н и 75 н соответственно.
Заключение. значения показателей исследуемых параметров физико-механических свойств поли-
мерных сосудистых имплантов после имплантации лабораторным животным выше у образцов группы 3 на 
всех сроках эксперимента (15 и 30 суток).
Ключевые слова: сосудистые заплаты, хронический эксперимент, разрывная машина, растяжимость, 
полиэтилентерефталат, импланты, сосудистая хирургия
Objective. To study the changes of the physical and mechanical properties of the vascular patch canvas 
(breaking load and tensile elongation at uniaxial tension) in the conditions of a chronic experiment in vivo.
Methods. New samples of vascular patches based on polyethylene terephthalate (PETP) fibers were used for 
experimental studies. In the group 1 – warp-knitted canvas based on polyethylene terephthalate fibers was used; 
in the group 2 – woven canvas based on polyethylene terephthalate and fluoronone, additionally impregnated with 
gelatin; the group 3 – warp knitted canvas based on polyethylene terephthalate fibers, developed by the group of 
the authors. As a comparison group, the results of the study of the same samples of vascular patches, non-implanted 
into the tissue of laboratory animals were used.
As the object for implantation, 60 male rats of Wistar line were chosen. Rats were divided into 3 groups (20 in 
each) according to the number of types of experimental samples and within each group into subgroups (10 according 
to the time of elimination from the experiment: 15 and 30 days). The test samples were implanted in the paravertebral 
region to the laboratory animals. Testing of physical-mechanical characteristics was carried out according to standard 
methods for assessing the strength characteristics using a tensile testing machine REM-0.2-1. The elongation (%) of 
the implant canals after implantation at 8 N, 16 N was evaluated, the breaking load (N) was recorded. 
Results. Samples of vascular patches of polyethylene terephthalate, which do not have additional treatment 
with gelatin in the production process (group 3), withstood the greatest breaking load - 147 N (on the 15th day of 
the experiment) and 151 N (30 day), respectively. The percentage of their elongation was from 6% to 49%. In the 
case of samples with gelatin treatment, it was 66, 5 N and 75 N.
Conclusions. The values of the indices of the studied parameters of the physical mechanical properties of 
polymeric vascular implants after implantation to laboratory animals are higher in the samples of the group 3 during 
all periods of the experiment (15 and 30 days).
Keywords: vascular patches, chronic experiment, bursting machine, extensibility, polyethylene terephthalate, 
implants, vascular surgery
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Научная новизна статьи
впервые определены изменения физико-механических свойств новых образцов сосудистых заплат на основе 
полиэтилентерефталата, разработанных коллективом авторов, в сравнении с уже применяемыми в клини-
ческой практике образцами. установлено, что изучаемые показатели после имплантации лабораторным 
животным выше у образцов, изготавливаемых без дополнительной желатиновой пропитки, на всех сроках 
эксперимента. пропитывание желатином, приводит к снижению прочностных свойств эндопротезов ввиду 
замедленного прорастания между волокнами полотна импланта соединительнотканных волокон.
What this paper adds
The changes of the physical and mechanical properties of vascular patches samples based on polyethylene terephthalate 
and designed by the group of authors have been determined for the first time in comparison with the samples already 
used in clinical practice. It has been established that the studied parameters after implantation with laboratory animals 
are higher for samples made without additional gelatinous impregnation during all periods of the experiment. Gelatin 
impregnation leads to a decrease in the strength properties of endoprostheses due to slow germination between the 
fibers of the implant web of connective tissue fibers.
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Введение
по данным о состоянии здоровья населения 
российской Федерации за последние 5 лет доля 
сердечно-сосудистой патологии в общей струк-
туре заболеваемости достигла 30,55% [1]. при 
этом ишемическая болезнь сердца наряду с трав-
матическим повреждением сосудистой стенки 
остаются одними из наиболее распространенных 
форм сердечно-сосудистой патологии, основ-
ным методом хирургического лечения которых 
являются реконструктивно-восстановительные 
оперативные вмешательства. как правило, кон-
дуитом выбора являются аутологичные сосуды 
(v.saphena, a. mammaria). однако у большинства 
пациентов, обратившихся за помощью к ангио-
хирургу, возможность использования аутологич-
ного сосуда в качестве шунта или пластического 
материала отсутствует вследствие необратимых 
изменений его стенки [2, 3]. 
в настоящее время одной из актуальных 
проблем хирургии, в том числе сердечно-со-
судистой, является отсутствие идеального 
инертного пластического материала (заплат, 
имплантов, трубчатых эндопротезов и пр.), об-
ладающего высокими показателями биосовме-
стимости для полного замещения артерий мало-
го диаметра, а также поврежденного участка 
сосудистой стенки [4]. вопросы восстановления 
морфологической целостности сосуда нераз-
рывно связаны со следующими нерешенными 
задачами, возникшими перед ангиохирургами 
еще с момента первого применения сосудистых 
протезов (а. Carrel, 1910 г.): оптимизирование 
условий прорастания волокон соединительной 
ткани между нитями (и их пучками) эндо-
протезов, улучшение и ускорение процессов 
эндотелизации поверхности помещенных в ма-
кроорганизм кондуитов [5, 6]. в первую очередь 
это объясняется тем, что требования к характе-
ристикам подобных изделий настолько высоки, 
что до сих пор ведутся разработки идеального 
сосудистого импланта/эндопротеза, который бы 
повторял свойства нативного сосуда и наиболее 
полно возмещал участок сосудистой стенки или 
сосуда в целом [7].  поэтому на сегодняшний 
день в этом направлении совместно работают 
ведущие специалисты в области кардиохирур-
гии, иммунологии, технологии производства 
полимерных волокон и материалов и др. [8, 9]. 
одним из современных трендов ангиохирур-
гии является применение плетеных (полифила-
ментных) протезов. основным преимуществом 
таких имплантов перед «монолитными» явля-
ется наличие высоких значений биологической 
порозности (т.е., несмотря на хирургическую 
герметичность такие протезы ввиду наличия 
большого числа пор служат каркасом для со-
единительнотканных волокон травмированной 
сосудистой стенки), которая обуславливает ме-
нее выраженную местную реакцию организма 
и быстрое течение репаративных процессов в 
травмированном участке сосуда [10].
на конечные эксплуатационные характе-
ристики разрабатываемых конструкций сосуди-
стых протезов значительное влияние оказывают 
как свойства используемого материала, так и 
технология изготовления изделия. поэтому раз-
работка сосудистых графтов на доклиническом 
этапе требует оценки их биосовместимости, 
тромбогенности, механической прочности, 
хирургической и биологической пористости, а 
также исследование степени сохранения этих 
свойств в течение срока эксплуатации [11, 12, 
13]. в связи с этим, помимо сравнительного 
исследования реакции соединительной ткани 
на имплантацию новых образцов сосудистых 
заплат в эксперименте in vivo и морфологиче-
ских свойств протезов актуальным остается во-
прос оценки изменения физико-механических 
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свойств полотен кондуитов после их имплан-
тации в макроорганизм [15, 16].
Цель. изучить изменения физико-меха-
нических свойств полотен сосудистых заплат 
(разрывную нагрузку и разрывное удлинение 
при одноосном растяжении) после импланта-
ции лабораторным животным на разных сроках 
хронического эксперимента in vivo.
Материал и методы
в качестве материала для эксперименталь-
ных исследований были использованы образцы 
сосудистых заплат на основе волокон полиэти-
лентерефталата (пЭтФ), подробная характери-
стика которых представлена ниже (таблица 1). в 
группах исследования № 1 и № 2 использовали 
импланты, широко применяемые в клинической 
практике в качестве пластического материала, в 
группе № 3 – новые образцы сосудистых заплат, 
разработанные коллективом авторов совместно 
с ооо «линтекс» (г. санкт-петербург, россий-
ская Федерация). в качестве групп сравнения 
использовали результаты исследования нативных 
образцов сосудистых заплат.
объектом исследования были выбраны 60 
крыс-самцов линии Wistar массой 200-250 г, 
без внешних признаков заболеваний, прошед-
шие карантин и содержащиеся в условиях экспе-
риментально-биологической клиники курского 
государственного медицинского университета. 
исследование проводили под наблюдением ре-
гионального этического комитета при ФГбоу 
во «курский государственный медицинский 
университет» минздрава россии (г. курск) со-
гласно действующим международным этическим 
нормам («конвенция по защите позвоночных 
животных, используемых для эксперименталь-
ных и других целей», страсбург, Франция, 
1986 г., «хельсинкская декларация всемирной 
медицинской ассоциации», IX пересмотр, Фор-
талеза, бразилия, 2013 г., приказ министерства 
здравоохранения российской Федерации «об 
утверждении правил надлежащей лабораторной 
практики (GLP) от 1 апреля 2016 года N 199н»).
Животные были разделены на 3 группы (по 
20 в каждой) соответственно количеству видов 
экспериментальных образцов и внутри каждой 
группы на подгруппы (по 10 согласно срокам 
выведения из эксперимента: 15-е и 30-е сутки).
под общим обезболиванием в стерильных 
условиях операционного блока лаборатории 
экспериментальной хирургии и онкологии на-
учно-исследовательского института эксперимен-
тальной медицины курского государственного 
медицинского университета крысам произво-
дили рассечение кожного и подкожно-жирового 
слоев по дорсальной срединной линии длиной 7 
см. тупым путем в подкожной клетчатке форми-
ровали два кармана между мышечным и кожным 
слоями по обе стороны от разреза, глубиной 3,5 
см на протяжении всего разреза. в каждый кар-
ман помещали образец сосудистой заплаты раз-
мером 5×1 см. выбор размеров имплантируемых 
заплат обусловлен минимальными техническими 
требованиями к тестируемому образцу при ис-
следовании на разрывной машине рЭм-0,2-1 
(производитель ооо «метротест», российская 
Федерация, республика башкортостан, г. не-
фтекамск). операционную рану ушивали наглухо 
с захватом мышечного слоя с целью изоляции 
карманов, содержащих экспериментальные об-
разцы. Животных выводили из эксперимента 
передозировкой эфирного наркоза на 15-е и 
30-е сутки после имплантации, производили 
забор участков дорсальной срединной области 
в местах размещения имплантов, которые от-
сепаровывали от окружающих тканей. 
Физико-механические характеристики на-
тивных и изъятых от лабораторных животных 
образцов оценивали по стандартным методикам 
(Гост 8847-85 прочностных характеристик: 
разрывная нагрузка и разрывное удлинение при 
одноосном растяжении) с помощью электро-
механической универсальной испытательной 
машины рЭм-0,2-1. оценивали удлинение 
(%) полотен имплантов при 8 н, 16 н, а также 
фиксировали значения разрывной нагрузки (н).
Статистика
статистическую обработку полученных 
данных проводили с применением методик 
описательной и вариационной статистики – 
медианы, 25-го и 75-го перцентилей (ме 
[25%;75%]). в связи с малой выборкой (n≤30) в 
экспериментальных группах и отличной от нор-
мального распределения выборки по колмогорову-
таблица 1
Сравнительные характеристики тестируемых образцов
номер образца Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3
химическая структура волокон пЭтФ пЭтФ + Фторлон пЭтФ
тип переплетения волокон основовязаное полотно тканое полотно основовязаное полотно
дополнительная обработка 
в процессе производства
— Желатин —
252
смирнову для определения достоверности отличий 
средних применяли критерий манна-уитни при 
допустимом для медико-биологических исследова-
ний уровне р≤0,05. в качестве программной среды 
для обработки данных использовали лицензион-
ные версии программы Statistica (версия 6.0) и ре-
дактора электронных таблиц Microsoft Excel 2010.
Результаты
результаты, полученные в ходе исследования 
физико-механических свойств нативных образцов 
сосудистых заплат, представлены в таблице 2.
отметим, что значения таких показателей, 
как «удлинение при нагрузке 8 н и 16 н» увели-
чивается в ряду «группа № 3 – группа № 2 – группа 
№ 1», в то время как значения показателя «раз-
рывное удлинение» имеют противоположную 
направленность в подобном ряду (группа № 1 – 
группа № 2 – группа № 3). разрывная нагрузка на-
тивных образцов выше в группе № 3 (в 2,1 раза, 
чем в группе № 2, и на 15 н, чем в группе № 1).
при сравнении значений разрывной нагрузки 
образцов сосудистых имплантов эксперименталь-
ных групп на 15-е сутки (таблица 3) было установле-
но, что образцы группы № 2 подвержены меньшей 
растяжимости и более предрасположена к разрыву, 
о чем свидетельствует меньшая разрывная нагрузка 
на сосудистый имплант (в 1,9 раза меньше, чем 
у образцов группы № 1 и в 2,1 раза – группы 
№ 3). отличия носили статистически значимый 
уровень (р≤0,05). стоит отметить, что разрывное 
удлинение полотен имплантов всех трех групп на-
ходится в пределах от 46% до 49% (практически 
в 2 раза больше исходной длины), несмотря на 
значительную разницу в приложенной силе. также 
статистически достоверным является удлинение 
полотен заплат при нагрузке в 8 н и 16 н, кото-
рое во всех группах прогрессивно увеличивается 
от значения группы № 3 до значений группы № 1 
согласно приложенной силе.
исходя из результатов, приведенных в та-
блице 4, можно сказать о том, что на 30-е сутки 
после имплантации отмечается увеличение 
показателей разрывной нагрузки (наибольшее 
значение отмечается в группе №3, наименьшее – 
в группе № 2, причем разница составляет 76 н, 
что, как и на сроке в 15 суток, отличается 2 раза). 
соотношение значений разрывного удлинения 
(%) осталось практически прежним между груп-
пами при общем снижении значений показателя. 
Это можно объяснить организацией перипро-
тезной капсулы и увеличением в ее структуре 
соединительнотканной составляющей. значения 
удлинения при нагрузке в 8 н, 16 н имеют отли-
чия от таковых на сроке 15 суток. последователь-
таблица 2
Сравнение прочностных свойств сосудистых заплат 
контрольной группы (нативные образцы), Ме [25%; 75%]
таблица 3
Значения показателей физико-механических свойств тестируемых 
образцов на сроке 15 суток, Ме [25%;75%]
образец удлинение,% разрывная нагрузка,  н
при 8 н при 16 н разрывное
1 9 [8; 1] 17 [16; 18] 37 [35; 39] 115 [118; 122]
2 7,1 [6,5; 8,3] 15,3 [14; 18] 38 [36; 40] 62 [60; 66]
3 2,5 [2,3; 3,2] 6,7 [5; 8] 39 [36; 42] 128 [136; 130]
р1 0,001
* 0,000* 0,002* 0,000*
р2 0,000
* 0,000* 0,000* 0,000*
р3 0,021 0,323 0,12 0,32
примечание: *  – статистически значимые различия.  р1 – достоверность отличия значений показателей физико-механи-
ческих свойств группы № 1 по отношению к группе № 2; р2 – достоверность отличия значений показателей физико-ме-
ханических свойств группы №1 по отношению к группе № 3; р3 – достоверность отличия значений показателей физико-
механических свойств группы № 2 по отношению к группе № 3.
примечание: *  – статистически значимые различия.  р1 – достоверность отличия значений показателей физико-меха-
нических свойств группы № 1 по отношению к группе № 2; р2 – достоверность отличия значений показателей физи-
ко-механических свойств группы № 1 по отношению к группе № 3; р3 – достоверность отличия значений показателей 
физико-механических свойств группы № 2 по отношению к группе № 3.
исследуемый образец удлинение,% разрывная 
нагрузка,  нпри 8 н при 16 н разрывное
1 12,5 [12; 13] 20  [20; 22] 46 [44; 47] 138 [135; 140]
2 10  [9; 10] 18 [17; 19] 45 [44; 48] 66,5 [74; 79]
3 6 [5; 6] 10  [9; 10] 49 [46; 50] 147 [144; 150]
р1 0,05
* 0,0031* 0,49 0,000*
р2 0,000
* 0,000* 0,000* 0,02*
р3 0,000
* 0,001* 0,04* 0,0023*
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но можно выстроить ряд увеличения значений 
данных показателей следующим образом: образцы 
группы № 2 – группа № 3 – группа № 1. 
значения показателей исследуемых параме-
тров физико-механических свойств полимерных 
сосудистых имплантов, пророщенных волокна-
ми соединительной ткани, оказались выше у 
образцов, изготавливаемых без дополнительной 
желатиновой пропитки, на всех сроках экспе-
римента (15 и 30 суток).
Обсуждение
согласно полученным данным можно ска-
зать, что образцы сосудистых заплат из пЭтФ 
(группа №3), не имеющие дополнительной об-
работки желатином в процессе производства, вы-
держали наибольшую разрывную нагрузку. Это 
свидетельствует о высокой прочности изученных 
эндопротезов, также следует отметить, что про-
цент их удлинения составил от 47,5% до 49% 
на различных сроках эксперимента. разрывная 
нагрузка при одноосном растяжении образцов, 
имеющих дополнительную обработку желатином 
(группа №2), составила 66,6 н и 75н (15-е и 30-е 
сутки эксперимента, соответственно).
такое технологическое решение, как пропиты-
вание желатином, привело к снижению биологиче-
ской пористости сосудистых эндопротезов. в итоге 
это проявляется некоторым отличием механических 
характеристик исследуемых образцов вследствие 
замедленного прорастания полотна образца, про-
питанного желатином, рубцовой тканью, а именно 
снижением прочностных свойств данных эндопро-
тезов по сравнению с образцами, не получавшими 
дополнительной обработки в процессе производ-
ства. также следует отметить и то, что процент 
удлинения образцов, имеющих дополнительную 
обработку желатином, заключается в диапазоне от 
10% до 46% на 15-е и на 30-е сутки эксперимента, 
соответственно они подвержены меньшей растяжи-
мости и более предрасположены к разрыву.
таблица 4
Значения показателей физико-механических свойств тестируемых образцов 
на сроке 30 суток, Ме [25%;75%]
примечание: *  – статистически значимые различия.  р1 – достоверность отличия значений показателей физико-меха-
нических свойств группы № 1 по отношению к группе № 2; р2 – достоверность отличия значений показателей физи-
ко-механических свойств группы № 1 по отношению к группе № 3; р3 – достоверность отличия значений показателей 
физико-механических свойств группы № 2 по отношению к группе № 3.
Заключение
исследуемые образцы сосудистых эндопро-
тезов на основе волокон пЭтФ, не имеющие до-
полнительной обработки желатином в процессе 
производства, на различных сроках эксперимен-
та (15 и 30 суток) сохраняют свои изначальные 
параметры практически неизмененными после 
имплантации крысам в дорсальную область. 
значения показателей исследуемых параметров 
физико-механических свойств полимерных со-
судистых имплантов после имплантации лабора-
торным животным выше у образцов группы № 3, 
изготавливаемых без дополнительной желатино-
вой пропитки, на всех сроках эксперимента (15 
и 30 суток). образцы сосудистых заплат группы 
№ 1 на основе волокон пЭтФ, незначительно 
деформируются в условиях подкожной имплан-
тации крысам в дорсальную срединную область 
и сохраняют свои изначальные прочностные 
характеристики практически неизмененными на 
всех сроках эксперимента (15 и 30 суток). 
Финансирование
работа выполнялась в соответствии с пла-
ном научных исследований курского государ-
ственного медицинского университета.
Финансовой поддержки со стороны компа-
ний-производителей лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения авторы не 
получали.
Конфликт интересов
авторы заявляют, что конфликт интересов 
отсутствует.
Этические аспекты
работа одобрена этическим комитетом 
при ФГбоу во «курский государственный 
медицинский университет» минздрава россии.
исследуемый образец удлинение,  % разрывная нагрузка,  
нпри 8 н при 16 н разрывное
1 15 [14; 16] 23,5 [22; 25] 47,5 [45; 49] 136 [134; 139]
2 8,5 [8; 10] 16 [16; 18] 46 [45; 48] 75 [72; 77]
3 7,5 [6; 8] 9 [8; 10] 47,5 [46; 49] 151 [147; 153]
р1 0,000* 0,011* 0,39 0,000*
р2 0,000* 0,000* 0,47 0,000*
р3 0,024* 0,000* 0,36* 0,000*
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